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 شرايط نگهداري و پايداري محلولها
درجه سانتيگراد نگهداری شوند و تا تاريخ مندرج بر روی  8تا  2ها بايد در دمای  محلول

 باشند. ها قابل مصرف مي ويال

 ها در مجاورت نور خودداري شود.  دادن محلول : از فريز و آلوده نمودن و قرارتوجه 

 

 آماده سازي محلولها
 باشد. صورت آماده مصرف ميمعرف ب های محلول

 

 هشدارها
ها از سديم آزايد استفاده شده است. لذا از بلعيدن و تماس مستقيم  برای پايدار نمودن محلول

ها با دهان و دست و چشم ها خودداری شود و در صورت تماس بلافاصله با آب  محلول

 فراوان شستشو داده شود.

 رعايت گردد.  ها محلولبا  هنگام كاركليه موارد ايمني معمول در آزمايشگاه در 

 

 نمونه ها :
 يا هپارين  EDTAسرم، پلاسما همراه با

 سرم يا پلاسما : رد IgEپايداری 

 روز 7درجه سانتيگراد  21تا  51در دمای 

 روز 7درجه سانتيگراد  8تا  2در دمای 

 ماه 6درجه سانتيگراد  22در دمای منهای 

 مودن مجدد آنها جلوگيري شود. از آلوده شدن نمونه ها و فريز ن

 

 ويژگيها و  كارآيي كيت :
 محدوده اندازه گيري

واحد بين المللي در ميلي ليتر  800تا  52در محدوده  IgEاين كيت جهت اندازه گيری 

واحد بين المللي در ميلي ليتر باشد،  800بيش از  IgEطراحي شده و در مواردی كه مقدار 

ضرب  55با سرم فيزيولوژی رقيق و جواب آزمايش در عدد  52وه بعلا 5بايد نمونه به نسبت 

 شود.    

 پديده منطقه اي 

پديده منطقه ای مشاهده  واحد بين المللي در ميلي ليتر 62222در اين آزمايش تا غلظت 

 نشد.

 عوامل مداخله گر
در  ميلي گرم 5122ميلي گرم در دسي ليتر، هموگلوبين تا غلظت  62بيلي روبين تا غلظت 

 5222تری گليسريد تا غلظت و  واحد بين المللي در ميلي ليتر 822تا غلظت  RF، دسي ليتر

 ميلي گرم در دسي ليتر باعث تداخل در آزمايش نمي شوند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 BT 3500تست  دتعدا 2حجم محلول  1حجم محلول  شماره سفارش

517 030 BT 1 x 20 ml 1 x 10 ml 166 

 
 TruCal IgE یبراتورکال  

 TruLab Protein کنترل ها 
 

 روش : 
 ايمونوتوربيدومتريک 

 ( 1 )مقد مه : 

گروهي  ( IgDو  IgG , IgA , IgM , IgE)های مختلف ايمونوگلوبولين های انساني  كلاس 

انسان دارای وزن مولکولي حدود IgE از گليکوپروتئين های ساختاری و عملکردی هستند. 

شد و شامل دو زنجيره سبک يکسان و دو زنجيره سنگين يکسان است كيلو دالتون مي با 592

 به يکديگر متصل شده اند.  γكه توسط پيوندهای دی سولفيدی و به شکل 

نقش مهمي  IgEدفاع در برابر انگل ها مي باشد. در كشور های توسعه يافته  IgEوظيفه اصلي 

 ( ايفا مي كند. I  :Gell & Coombsدر واكنش های ازدياد حساسيت فوری ) تيپ 

آنتي ژن های بي ضرر و چند ظرفيتي ) مانند گرده گياهان، برخي از آنتي ژن های كرمي 

ها را تحريک مي كنند كه منجر به توليد  B-Cell موجود در گرد و غبار و نيش حشرات (

IgE  اختصاصي شده كه به بازوفيل ها وMast Cell  ها متصل مي شوند. نيمه عمرIgE 

ها به ماه ها و سال  Mast Cellمتصل به  IgEروز است، در حالي كه نيمه عمر  3تا  2ا پلاسم

ها به  IgEهای حساس شده،  Mast Cellها مي رسد. در طي تماس بعدی آنتي ژن با 

و محتويات آن كه اصلي ترين آنها همديگر متصل مي شوند، سلول دگرانوله و مدياتوره شده 

ديده مي  اين حالت در بيماری های تب يونجه، آسم و اگزما .هيستامين است، خارج مي شود

 شود.

نشان دهنده بيماری های حساسيت، آلودگي های انگلي، بيماری های اختلال  IgEبالا بودن 

ای تنفسي وسيستم ها )مانند ايدز(، تومورهای بدخيم ) تومورهای مجر T-Cellدر كار 

 و سوختگي های شديد مي باشد. IgEگوارشي (، سندرم بالا بودن 

 توتال اصلي ترين راهنما برای تشخيص حساسيت است. IgEبالا بودن سطح 
 

 ا ساس آزمايش :

با ذرات لاتکس  Fixed Time نمونه طي يک واكنش IgEمقدار در اين آزمايش 

اني واكنش داده و ايجاد كدورت مينمايد، كه انس IgEپوشيده شده با آنتي بادی عليه 

 بطريق فتو متريک اندازه گيری مي شود. 
 

 معرفها :

 محتويات و مقادير 
 مقادير زير بر حسب محلول آماده شده برای كار مي باشد.توجه : 

   ( 5شماره  )معرف

170 mmol/l PH  8.3 Glycine 
100 mmol/l  NaCl 

  Stabilizers 

(2 شماره )معرف    

170 mmol/l PH  7.3 Glycine 

0.4  g/l  Latex particles coated with anti-

human IgE monoclonal antibody  

100 mmol/l  NaCl 
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 درجه سانتيگراد ( 61) در  دقت

CV 
(%) 

SD 

(IU/ml) 

Mean 

(IU/ml) 

Intra-assay precision  

n=21 

1.68 

1.18 

0.346 

1.07 

1.43 

2.56 

64.0 

121 

740 

Sample 1 

Sample 2 

Sample 3 
 

CV 
(%) 

SD 

(IU/ml) 

Mean 

(IU/ml) 

Inter-assay precision  

n=21 

4.56 

1.88 

1.21 

1.90 

2.82 

6.07 

41.7 

150 

504 

Sample 1 

Sample 2 

Sample 3 

 

 ( 4 , 3 )د ا منه مرجع :  

 ≤IU/ml  1.5    نوزادان

 ≤IU/ml  15    ساله 5تا كودكان 

 ≤IU/ml  60    ساله 1تا  5كودكان 

 ≤IU/ml  90    ساله 9تا  6كودكان 

 51تا  52كودكان 

 ساله

   IU/ml  200≥ 

 ≤IU/ml  100    بزرگسالان

  

           مآخذ :
1. Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics. 1st ed. Frankfurt: 

TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 667-78,774-85. 

2. Guder WG, Zawta B et al. The Quality of Diagnostic Samples. 

1st ed. Darmstadt: GIT Verlag; 2001.  

p. 34-5. 
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method Fixed Time

Kind of process Multi ponit

filter 578/-

Reaction direction increase

REAGENT

Num of reagent 2

Reagent1 120

Reagent2 60

SAMPLE

sample  vol 3

Pre dilution 1

dilution 5

TIME

Sample starter inactive

Delay time(sec) 0

Reading time(sec) 120

Incubation time(sec) 300/60

Reagent limit(M ABS) 2000

Curve acceptance 100

Test limit(conc) 800

Initial ABS(M ABS) 0

Final ABS(M ABS) 3000

Max ABS delta (M ABS) 2000

Chec prozone inactive

NORMAL RANGE

Male 0 - 100

female 0 - 100

Child -

Re-run hyperactive inactive

Re-run phatological inactive

Unit serum IU/ml

Num of needle washes 1/1

Num of cuvette wash 2

Additional wash inactive

Only neadle

Only wash

Instrument factor 1

Shift: 0

Reagent blank everyrun

Decimals 0
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method Fixed Time

Kind of process Multipoint

filter 578/-

Reaction direction increase

REAGENT

Num of reagent 2

Reagent1 180

Reagent2 90

SAMPLE

sample  vol 4

Pre dilution 1

dilution 5

TIME

Sample starter inactive

Delay time(sec) 0

Reading time(sec) 120

Incubation time(sec) 300/60

Reagent limit(M ABS) 2000

Curve acceptance 100

Test limit(conc) 800

Initial ABS(M ABS) 0

Final ABS(M ABS) 3000

Max ABS delta (M ABS) 2000

Chec prozone inactive

NORMAL RANGE

Male 0 - 100

female 0 - 100

Child -

Re-run hyperactive inactive

Re-run phatological inactive

Unit serum IU/ml

Num of needle washes 1/1

Num of cuvette wash 2

Additional wash inactive

Only neadle

Only wash

Instrument factor 1

Shift: 0

Reagent blank everyrun

Decimals 0
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